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AktywnoÊç êród∏a – miara szybkoÊci rozpadu jàder sub-
stancji promieniotwórczych wyra˝ona liczbà przemian
jàdrowych, jakie zachodzà w êródle promieniotwórczym
w jednostce czasu. Jednostkà aktywnoÊci jest bekerel (Bq).
1 Bq = 1 rozpad/s. U˝ywane sà tak˝e jednostki wielo-
krotne – 1 kBq, 1 MBq itp.
Analizator pola – automatyczny fantom wodny stosowany
do pomiarów wzgl´dnych rozk∏adów dawek w napromie-
nianej obj´toÊci wody w odniesieniu do pomiaru dawki
w wybranym punkcie normalizacji. Sk∏ada si´ ze zbiorni-
ka wodnego w kszta∏cie prostopad∏oÊcianu, którego Êcian-
ki wykonane sà z materia∏u o zbli˝onej g´stoÊci do wody
(PMMA). Zbiornik zaopatrzony jest w urzàdzenie mo-
cujàce detektor promieniowania i pozwalajàce na jego
przemieszczanie. Ruch detektora jest sterowany i kon-
trolowany przez zaprogramowany system komputerowy.
Jako detektora promieniowania u˝ywa si´ komory joniza-
cyjnej o ma∏ych wymiarach lub detektora pó∏przewodniko-
wego. W celu wyeliminowania wp∏ywu niestabilnoÊci pra-
cy aparatu terapeutycznego generujàcego impulsowà
wiàzk´ promieniowania u˝ywa si´ dwóch detektorów jed-
noczeÊnie – detektora pola i detektora odniesienia
– a koƒcowy wynik pomiaru jest ilorazem ich wskazaƒ.
Aparat terapeutyczny – urzàdzenie generujàce wiàzk´
promieniowania jonizujàcego na u˝ytek radioterapii (np.
aparat rentgenowski, kobaltowy, liniowy przyspieszacz
elektronów – liniowy akcelerator).
Bolus – nazwa ta okreÊla materia∏ tkankopodobny,
umieszczany bezpoÊrednio na napromienianym obszarze,
majàcy na celu dodatkowe poch∏anianie i rozpraszanie
promieniowania. Stosuje si´ go równie˝ w celu zniwelowa-
nia wp∏ywu ukoÊnego wejÊcia wiàzki na napromieniany
obszar.
Build-up – zjawisko narastania mocy dawki wraz z g∏´bo-
koÊcià w materiale napromienianym wiàzkà promieniowa-
nia X lub γ. Moc dawki osiàga maksymalnà wartoÊç na
okreÊlonej g∏´bokoÊci, zale˝nej od energii fotonów. G∏´-
bokoÊç maksymalnej dawki wynosi np.: 3 cm dla fotonów
23 MV, 2 cm dla 10 MV i 0,5 cm dla γ 60Co.
Czas po∏owicznego rozpadu T1/2 – czas, po którym liczba
rozpadajàcych si´ atomów danego izotopu zmniejsza si´
do po∏owy, czyli aktywnoÊç danego izotopu po tym czasie
zmniejsza si´ do po∏owy.
Czas ˝ycia izotopu (Êredni) τ – suma czasów ˝ycia wszyst-
kich atomów danego izotopu podzielona przez poczàt-
kowà ich liczb´. Dla obserwatora bowiem czas ˝ycia poje-
dynczego atomu w próbce danego izotopu mo˝e mieç
wartoÊci pomi´dzy τ = 0 i τ = ∞. Prawdziwy jest zwiàzek:
τ = 1,443 . T1/2 (patrz: czas po∏owicznego rozpadu).
Dawka integralna (integral dose) – ca∏kowita energia po-
ch∏oni´ta w Êrodowisku podczas jego napromieniania.
Jednostkà dawki integralnej jest gray-kilogram. Skoro
1 Gy = 1 J/kg, zatem jednostkà dawki integralnej jest
1 J (d˝ul). Przyk∏ad: je˝eli masa 0,1 kg tkanki zostanie
napromieniona jednorodnà dawkà 0,1 Gy, integralna daw-
ka tej masy tkanki b´dzie: 0,1 Gy . 0,1 kg = 0,01 J.
Dawka na pole (dawka podana na pole) – termin ten
wprawdzie nie jest zalecany ze wzgl´du na niejednoznacz-
noÊç w okreÊleniu, przyjà∏ si´ jednak w rutynowym stoso-
waniu. Jest to dawka w osi wiàzki na g∏´bokoÊci maksy-
malnej dawki, pochodzàca od danej wiàzki promienio-
wania (patrz dawka wejÊciowa).
Dawka na skórze – dawka, jakiej dostarcza pojedyncza
wiàzka promieniowania w interesujàcym nas punkcie na
napromienianej powierzchni cia∏a. W terapii wielopolowej
wartoÊç dawki na skórze mo˝e si´ zwi´kszyç wskutek war-
toÊci dawki wyjÊciowej pochodzàcej z innych wiàzek pro-
mieniowania zastosowanych w leczonym przypadku.
Dawka promieniowania – iloÊç Êredniej energii promie-
niowania jonizujàcego, poch∏oni´ta w okreÊlonym ele-
mencie masy materii. Jednostkà dawki jest 1 grej (Gy)
– jest to energia 1 d˝ula (J) poch∏oni´ta w masie 1 kilogra-
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ma (kg) napromienianego Êrodowiska. Stosuje si´ tak˝e
jednostki wielokrotne i podwielokrotne (np. kGy, cGy
itp.).
Dawka wejÊciowa – dawka w napromienianym Êrodowisku
(fantom lub pacjent), pochodzàca od pojedynczej sta-
cjonarnej wiàzki promieniowania, na g∏´bokoÊci maksy-
malnej mocy dawki w osi wiàzki. Dla wiàzki promienio-
wania X np.: 23 MV jest to dawka na g∏´bokoÊci 3 cm
a dla 10 MV na g∏´bokoÊci 2 cm. Dla promieniowania
X o potencjale generujàcym poni˝ej 400 kV – to dawka na
powierzchni (na skórze). Podobnie okreÊliç mo˝na daw-
k´ wejÊciowà w przypadku stosowania wiàzek elektro-
nów.
Dawka wyjÊciowa – dawka w napromienianym Êrodowisku
(fantom, pacjent), pochodzàca od pojedynczej stacjonar-
nej wiàzki promieniowania, w osi wiàzki, w odleg∏oÊci od
wyjÊcia wiàzki ze Êrodowiska równej g∏´bokoÊci dawki
maksymalnej danego promieniowania.
Dawkomierz (dozymetr) – urzàdzenie s∏u˝àce do pomia-
ru dawki lub mocy dawki promieniowania jonizujàcego.
Najcz´Êciej stosowany w radioterapii dawkomierz to ze-
staw sk∏adajàcy si´ z komory jonizacyjnej i elektrometru.
U˝ywany do pomiaru dawki absolutnej musi posiadaç
Êwiadectwo wzorcowania (patrz: wspó∏czynnik kalibra-
cyjny komory jonizacyjnej).
Dozymetria – dzia∏ fizyki obejmujàcy zagadnienia pomia-
rów i obliczeƒ dawek promieniowania oraz innych para-
metrów promieniowania jonizujàcego, które majà istotny
wp∏yw na skutki oddzia∏ywania na materi´, szczególnie
na materi´ o˝ywionà.
Dozymetria in vivo – pomiar dawki w trakcie seansu na-
promieniania chorego w celu sprawdzenia zgodnoÊci daw-
ki zaplanowanej i podanej pacjentowi. Sprawdzanie mo˝e
obejmowaç pomiar dawki wejÊciowej i wyjÊciowej.
Efekt Comptona – zjawisko, w którym foton, zderzajàc
si´ z elektronem, oddaje mu cz´Êç swojej energii. W wyni-
ku zderzenia powstaje nowy foton (rozproszony) o mniej-
szej energii, natomiast ró˝nica energii mi´dzy fotonem
pierwotnym a rozproszonym zostaje przekazana elektro-
nowi, który uzyskuje energi´ kinetycznà.
Efekt fotoelektryczny – w wyniku wspó∏oddzia∏ywania fo-
tonu z elektronami atomu nast´puje ca∏kowita absorp-
cja fotonu i wyrzucenie elektronu z pow∏oki atomowej.
Wyrzucony elektron ma energi´ kinetycznà, której war-
toÊç równa si´ ró˝nicy energii fotonu i energii wiàzania
elektronu na pow∏oce. Najwi´ksze prawdopodobieƒstwo
zajÊcia tego efektu obserwuje si´ na orbicie K (oko∏o
80%), je˝eli energia fotonu przewy˝sza energi´ wiàzania
elektronu na tej pow∏oce.
Efekt tworzenia pary elektron – pozytron – polega na
wspó∏oddzia∏ywaniu fotonu z polem elektrycznym jàdra
atomowego (lub rzadziej z polem elektrycznym elektronu)
w wyniku czego nast´puje ca∏kowita absorpcja fotonu.
Zjawisko to mo˝e zajÊç wówczas, gdy oddzia∏ujàcy foton
ma energi´ wy˝szà ni˝ 1,02 MeV (energia spoczynkowa
powsta∏ej pary czàstek) i przechodzi w pobli˝u jàdra ato-
mowego. W takim przypadku mo˝e nastàpiç przemiana
energii fotonu w par´ czàstek elektron – pozytron (czàst-
k´ t´ mo˝na tak˝e nazywaç pozytonem). Pozytron ró˝ni
si´ od elektronu jedynie znakiem ∏adunku elektryczne-
go. Powsta∏a para czàstek uzyskuje energi´ kinetycznà
równà ró˝nicy energii oddzia∏ujàcego fotonu i energii
spoczynkowej pary powsta∏ych czàstek. W jednostkach
energii (MeV) wielkoÊç ta ma wartoÊç 1,02 MeV. Dlatego
efekt tworzenia pary mo˝e zajÊç dla fotonu, którego ener-
gia przekracza wartoÊç 1,02 MeV.
Efektywny punkt pomiarowy komory jonizacyjnej Peff
(effective point of measurement) – dla komory jonizacyj-
nej cylindrycznej (naparstkowej) – to punkt przesuni´ty
od Êrodka komory (osi) w kierunku padajàcej wiàzki
promieniowania; stanowi odniesienie pomiaru dawki.
WartoÊç przesuni´cia jest zale˝na od rodzaju oraz jako-
Êci promieniowania jonizujàcego i zwiàzana jest z d∏ugo-
Êcià promienia cylindrycznej komory. W pomiarach pro-
centowej dawki na g∏´bokoÊci punktem odniesienia po-
miaru dawki jest w∏aÊnie „efektywny punkt komory”.
Ekspozycja – odnosi si´ do jonizacji okreÊlonej masy
powietrza wskutek dzia∏ania promieniowania X lub γ.
Ma wi´c zastosowanie tylko dla promieniowania X lub γ
i tylko dla powietrza. Jest to absolutna wartoÊç ∏adunku
jonów jednego znaku wytworzona w powietrzu, kiedy
wszystkie elektrony i pozytrony uwolnione albo wytwo-
rzone w masie powietrza przez fotony zostajà ca∏kowicie
zatrzymane w powietrzu. Jednostkà ekspozycji jest C kg– 1
(kulomb/kg).
Elektron delta (delta-ray) – to powsta∏y podczas zderzenia
elektronu pierwotnego z elektronami Êrodowiska elek-
tron wtórny, który ma energi´ wystarczajàcà do utworze-
nia oddzielnego toru, wzd∏u˝ którego b´dzie przekazy-
wa∏ energi´ na jonizacj´ i wzbudzenie moleku∏.
Elektrony wtórne (secondary electrons) – elektrony wy-
tworzone podczas wspó∏oddzia∏ywania fotonów ze Êro-
dowiskiem (patrz efekty: fotoelektryczny, Comptona, two-
rzenia par).
Fantom – obj´toÊç materia∏u tkankopodobnego, majàca
wymiary na tyle du˝e, aby zapewniç warunki pe∏nego roz-
proszenia stosowanej wiàzki promieniowania. Fantomów
u˝ywa si´ w celu okreÊlenia, poprzez pomiar dawki lub jej
rozk∏adu w materiale o g´stoÊci zbli˝onej do g´stoÊci
tkanki. Zwykle sà to materia∏y odpowiadajàce tkance
mi´kkiej (woda), choç czasem stosuje si´ anatomiczny
fantom, podobny, zarówno w kszta∏cie jak i pod wzgl´dem
g´stoÊci, do cia∏a pacjenta (patrz materia∏ tkankopodob-
ny).
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Filtr klinowy – wykonany w kszta∏cie klina, z metalu o sto-
sunkowo du˝ej g´stoÊci, ma na celu uformowanie poje-
dynczej wiàzki promieniowania. Wiàzka promieniowania
X lub γ po przejÊciu przez taki filtr zostanie bardziej os∏a-
biona przez grubszà jego cz´Êç, stàd izodozy majà odpo-
wiednie nachylenie w stosunku do linii prostopad∏ej do osi
wiàzki. Kàt nachylenia izodozy na g∏´bokoÊci 10 cm okre-
Êla kàt klina – 300, 450 itp.
Filtr klinowy dynamiczny – mo˝na zastosowaç w apara-
tach terapeutycznych, w których ruch szcz´k kolimato-
rów sterowany jest za pomocà komputera. Pole w trakcie
seansu napromieniania zmienia si´ w sposób kontrolo-
wany przez odpowiednio zaprogramowany komputer.
Rozk∏ad dawek w napromienianym obszarze jest podob-
ny do tego, jaki otrzymuje si´ przy zastosowaniu „fizyczne-
go” filtra klinowego.
Filtr sp∏aszczajàcy (sto˝kowy) – majàcy postaç sto˝ka,
jest umieszczony w g∏owicy aparatu terapeutycznego. Jego
zadaniem jest uformowanie jednorodnego rozk∏adu daw-
ki w polu napromieniania. Powsta∏y bowiem, w wyniku
hamowania elektronów, strumieƒ fotonów promieniowa-
nia X nie jest jednorodny w poprzek wiàzki. Najwi´kszy
strumieƒ fotonów wyst´puje w Êrodku wiàzki i spada
znacznie w miar´ oddalania si´ od jej osi. Filtr sto˝ko-
wy os∏abia strumieƒ fotonów – w najwi´kszym stopniu
w Êrodku wiàzki, z jednoczesnym stopniowym zmniejsza-
niem os∏abienia strumienia fotonów w miar´ oddalania si´
od osi wiàzki. W efekcie otrzymuje si´ jednorodny stru-
mieƒ fotonów w poprzek wiàzki.
Fluencja czàstek U – dotyczy liczby czàstek (w tym foto-
nów) padajàcych na powierzchni´ prostopad∏à do kie-
runku czàstek. Definiuje si´ jà jako liczb´ czàstek dN,
które wesz∏y do kuli o polu wielkiego ko∏a da i wyra˝a
si´ w (m-2). WielkoÊç t´ mo˝emy zapisaç w postaci ilorazu:
.
Fluencja energii W – jest ilorazem sumy energii czàstek
(dN . E), z wy∏àczeniem ich energii spoczynkowej, które
wesz∏y do kuli o polu wielkiego ko∏a da, co mo˝na zapisaç:
. Jednostk´ fluencji energii stanowi J . m-2
(d˝ul . m-2).
G´stoÊç strumienia czàstek { – jest ilorazem przyrostu
fluencji czàstek dU w przedziale czasu dt. WielkoÊç t´
mo˝na zapisaç jako: . Jednostkà jest m-2 s-1
G´stoÊç strumienia energii } – to iloraz przyrostu fluen-
cji czàstek dW w przedziale czasu dt. WielkoÊç t´ mo˝na 
zapisaç jako: . Jednostkà jest W m-2 (wat . m-2).
G∏´bokoÊç maksymalnej dawki (depth of dose maximum)
– g∏´bokoÊç, na osi wiàzki promieniowania, gdzie moc
dawki osiàga swojà maksymalnà wartoÊç (por. build-up).
G∏´bokoÊç referencyjna – terminu tego u˝ywa si´ do okre-
Êlenia g∏´bokoÊci w fantomie wodnym, wzd∏u˝ osi wiàzki
promieniowania, na której wykonuje si´ pomiar wydaj-
noÊci aparatu terapeutycznego (patrz wydajnoÊç aparatu
terapeutycznego). WartoÊci g∏´bokoÊci referencyjnych dla
odpowiednich rodzajów i jakoÊci promieniowania za-
mieszczono w raporcie nr 398 IAEA.
Iloraz masowych zdolnoÊci hamowania sm, pow (stopping-
-power ratio medium to air) – to iloraz masowej zdolnoÊci
hamowania elektronów w danym materiale m i w powie-
trzu. Jest to wielkoÊç bezwymiarowa, wskazujàca krot-
noÊç strat energii elektronów w materiale m w stosunku
do strat w powietrzu.
Izocentrum – punkt przeci´cia si´ osi obrotu ramienia
(gantry) aparatu terapeutycznego i osi centralnej. Wi´k-
szoÊç urzàdzeƒ terapeutycznych jest tak skonstruowana, ˝e
êród∏o promieniowania (ognisko) mo˝e zataczaç ∏uk wo-
kó∏ horyzontalnej osi. OÊ centralna, która jest zarazem
osià obrotu kolimatora, porusza si´ w p∏aszczyênie werty-
kalnej.
Izodoza – linia ∏àczàca punkty o jednakowej wartoÊci daw-
ki, gdy przedstawiamy jà na p∏aszczyênie. Gdy izodoz´
obrazujemy w przestrzeni, b´dzie to powierzchnia, która
obejmuje punkty o jednakowej wartoÊci dawki.
JakoÊç wiàzki promieniowania rentgenowskiego – okreÊla
si´ za pomocà gruboÊci warstwy pó∏ch∏onnej (po∏ówko-
wej) – WP (w mm Al lub w mm Cu).
JakoÊç wiàzki wysokoenergetycznego promieniowania X
– zwykle okreÊla si´ za pomocà wspó∏czynnika QI (Quality
Index) wyra˝onego jako TPR20/TPR10 – iloraz wartoÊci
wspó∏czynników TPR zmierzonych w fantomie wodnym
na g∏´bokoÊci 20 cm i 10 cm dla pola 10 cm x 10 cm okre-
Êlonego na tych g∏´bokoÊciach. Stosowana bywa tak˝e in-
na definicja jakoÊci wiàzki – jako iloraz dawek zmierzo-
nych w fantomie na g∏´bokoÊci 20 cm i 10 cm, zachowujàc
sta∏à (100 cm) odleg∏oÊç SSD i pole 10 cm x 10 cm w tej
odleg∏oÊci.
Jednostki Monitorowe (JM) – to wskazania komory mo-
nitorowej liniowego przyspieszacza, okreÊlajàce zgroma-
dzony ∏adunek elektryczny, w czasie emisji promieniowa-
nia. Kalibracja komory monitorowej okreÊla zale˝noÊç
mi´dzy wskazaniami komory monitorowej wyra˝onymi
w JM a dawkà promieniowania zmierzonà w fantomie
w warunkach referencyjnych (patrz wydajnoÊç aparatu
terapeutycznego i komora monitorowa).
Kerma (kinetic energy released in mass) – suma poczàt-
kowych energii kinetycznych wszystkich czàstek na∏adowa-
nych, uwolnionych przez czàstki poÊrednio jonizujàce
(fotony, neutrony) w elemencie masy materia∏u, podczas
ich wspó∏oddzia∏ywania z materià. Jednostkà tej wielkoÊci
jest 1 grej (Gy).
dt
d
=}
W
dt
d
={
U
da
dN
=W
da
dN
=U
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Kolimator prostokàtny (symetryczny i asymetryczny)
– urzàdzenie zainstalowane w g∏owicy aparatu terapeu-
tycznego (aparat kobaltowy lub akcelerator liniowy), któ-
rego zadaniem jest ustalenie wielkoÊci pola napromie-
niania. Sk∏ada si´ z dwóch par ruchomych szcz´k koli-
macyjnych – z jednej pary dolnej oraz jednej pary górnej.
Obie szcz´ki danej pary mogà si´ przesuwaç symetrycznie
wzgl´dem osi centralnej – wtedy pole napromieniania
jest tak˝e symetryczne wzgl´dem osi centralnej, lub szcz´-
ki kolimatorów mogà przesuwaç si´ niezale˝nie od sie-
bie i w zakresie ustalonym indywidualnie przez produ-
centa. Pole napromieniania w takim przypadku mo˝e byç
asymetryczne wzgl´dem osi centralnej. Ta druga mo˝li-
woÊç ustawiania kolimatorów bywa wykorzystywana do
modulowania tzw. dynamicznych filtrów klinowych.
Kolimator wielolistkowy (multileaf collimator – MLC)
– uk∏ad formowania kszta∏tu wiàzki za pomocà zestawu
przeciwleg∏ych sztabek, zwanych listkami – zainstalowa-
nymi w g∏owicy aparatu terapeutycznego. Ka˝dy listek
mo˝na przesuwaç niezale˝nie, za pomocà silnika, w za-
kresie od brzegu pola a˝ do pozycji poza osià centralnà,
ustalonej indywidualnie przez producenta. W ten spo-
sób pole mo˝na dopasowaç do kszta∏tu napromienianego
guza.
Komora jonizacyjna – urzàdzenie umo˝liwiajàce pomiar
∏adunku elektrycznego wytwarzanego przez promienio-
wanie jonizujàce. W procesie pomiaru wykorzystuje si´
zjawisko jonizacji gazu i mo˝liwoÊç bezpoÊredniego zbie-
rania jonów. Komora jonizacyjna ma postaç wype∏nione-
go gazem pojemnika, w którym umieszczone sà dwie elek-
trody wzajemnie odizolowane. Na u˝ytek radioterapii sto-
sowane sà komory cylindryczne (np. typu Farmer),
w których jednà elektrod´ stanowi cienki cylindryczny
naparstek, wykonany z grafitu lub materia∏u o Êredniej
liczbie atomowej zbli˝onej do powietrza, a drugà elek-
trod´ stanowi przewodnik, umieszczony w osi cylindrycz-
nego naparstka. Wn´trze komory wype∏nia powietrze
o aktualnym ciÊnieniu atmosferycznym. Do elektrod przy-
∏o˝one jest napi´cie, którego wartoÊç zapewnia zbiera-
nie ca∏ego ∏adunku elektrycznego wytworzonego w ko-
morze na skutek jonizacji, którà powodujà elektrony po-
wsta∏e w naparstku w wyniku absorpcji w nim fotonów.
Stosowane sà równie˝ komory jonizacyjne p∏askie, np.
typu Markus, zalecane do pomiarów dawek wiàzek elek-
tronów oraz pomiarów PDG(d, S) tak˝e dla wiàzek foto-
nów.
Komora monitorowa wiàzki promieniowania (beam moni-
tor) – to p∏aska komora jonizacyjna zainstalowana w g∏o-
wicy liniowego akceleratora, prostopadle do osi central-
nej. Jest umieszczona na drodze mi´dzy filtrem sp∏asz-
czajàcym, a uk∏adem kolimatorów. Jej zadaniem, oprócz
monitorowania dawki promieniowania, jest kontrolowanie
symetrii i jednorodnoÊci wiàzki promieniowania. Liniowy
przyspieszacz jest zaopatrzony w dwie niezale˝ne komory
monitorowe.
Liniowy wspó∏czynnik os∏abienia (ca∏kowity) μ – jest mia-
rà prawdopodobieƒstwa usuni´cia z wàskiej wiàzki fotonu,
który uleg∏ interakcji z materià, przez którà wiàzka pro-
mieniowania przechodzi∏a. OkreÊla si´ go doÊwiadczal-
nie jako cz´Êç liczby fotonów (w stosunku do ca∏kowitej
liczby), które zosta∏y usuni´te z wàskiej wiàzki promienio-
wania przez warstw´ absorbentu o gruboÊci 1 cm. Jed-
nostkà jest cm-1. W dozymetrii stosowany jest ca∏kowity
masowy wspó∏czynnik os∏abienia – μ/ρ, wyra˝ony jako
iloraz μ i g´stoÊci ρ absorbentu. Jednostkà jest cm2g-1.
Liniowy wspó∏czynnik poch∏aniania energii μen – jest
miarà prawdopodobieƒstwa poch∏oni´cia energii fotonu
przechodzàcego przez absorbent. Jest wyra˝any jako cz´Êç
ca∏kowitej energii fotonów, która zosta∏a poch∏oni´ta
podczas przejÊcia fotonów przez warstw´ absorbentu
o gruboÊci 1 cm. Jednostkà jest cm-1. W dozymetrii stoso-
wane jest poj´cie masowy wspó∏czynnik poch∏aniania
energii wyra˝any jako iloraz μen i g´stoÊci ρ absorbentu
(μen/ρ). Jednostkà jest cm2g-1.
Liniowy wspó∏czynnik przekazania energii μtr – jest mia-
rà prawdopodobieƒstwa przekazania przez foton energii
kinetycznej elektronom materia∏u, przez który wiàzka
promieniowania przechodzi. Jest wyra˝any jako cz´Êç ca∏-
kowitej energii fotonów, która zosta∏a przekazana elektro-
nom na ich energi´ kinetycznà podczas przejÊcia wiàzki
fotonów przez warstw´ 1 cm absorbentu. Jednostkà
jest cm-1. Stosowany jest tak˝e iloraz μtr i g´stoÊci ρ absor-
bentu (μtr/ρ). Tak okreÊlona wielkoÊç nazywa si´: masowy
wspó∏czynnik przekazania energii. Jednostkà jest cm2g-1.
Masowa zdolnoÊç hamowania S/r (mass stopping power)
– wielkoÊç odnoszàca si´ do czàstek na∏adowanych. Jest to
iloÊç energii straconej przez na∏adowanà czàstk´ po przej-
Êciu okreÊlonego odcinka w materiale o danej g´stoÊci ρ.
Jednostkà jest J m2 kg-1.
Materia∏ tkankopodobny – materia∏, w którym poch∏a-
nianie oraz rozpraszanie promieniowania X,γ i elektronów
jest takie, jak w odpowiednim materiale biologicznym
(tkanka mi´kka, tkanka mi´Êniowa, koÊci lub tkanka t∏usz-
czowa). Najlepszym odpowiednikiem tkanki mi´kkiej jest
woda.
Minifantom – wykonany z materia∏u tkankopodobnego,
s∏u˝y do pomiaru udzia∏u promieniowania rozproszonego
(fluencji energii) powsta∏ego w g∏owicy i kolimatorach
aparatu terapeutycznego. Minifantom ma kszta∏t walca.
Jego Êrednica powinna byç mniejsza, ni˝ bok pola ukszta∏-
towanego w odleg∏oÊci SAD przez najmniejsze rozwarcie
kolimatorów urzàdzenia terapeutycznego i jednoczeÊnie
na tyle du˝a, by zapewniç równowag´ elektronów (prak-
tycznie 4 cm). WysokoÊç walca powinna zapewniç mo˝li-
woÊç pomiarów dawki na g∏´bokoÊci referencyjnej.
Moc dawki (dose-rate) – poj´cie to wyra˝a dawk´ pro-
mieniowania w jednostce czasu. W radioterapii moc daw-
ki wyra˝a si´ najcz´Êciej w Gy/min lub cGy/min. OdnoÊnie
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promieniowania wytwarzanego w liniowych akcelerato-
rach, moc dawki wyra˝a si´ w cGy/JM (centygreje na jed-
nostk´ monitorowà).
MOSFET detektor (Metal Oxid Semiconductor Field Effect
Transistor) – miniaturowy detektor pó∏przewodnikowy,
którego obj´toÊç aktywna jest mniejsza ni˝ 1 mm3. Detek-
tor umocowany jest na cienkim pasku z poliamidu, z prze-
wodem umo˝liwiajàcym pod∏àczenie detektora do zasila-
cza. Ok∏adki detektora wykonane sà z elementów przewo-
dzàcych, natomiast dielektryk stanowi dwutlenek krzemu.
Na elektrody detektora podaje si´ ró˝nic´ napi´ç 20 V.
W wyniku dzia∏ania promieniowania jonizujàcego, w de-
tektorze powstajà noÊniki ∏adunku elektrycznego w liczbie
proporcjonalnej do poch∏oni´tej energii promieniowa-
nia, które dochodzàc do elektrod zmniejszajà ró˝nic´ na-
pi´ç o odpowiednià wartoÊç. Ta zmiana wartoÊci ró˝nicy
napi´ç, mierzona odpowiednim czytnikiem, jest propor-
cjonalna do poch∏oni´tej energii promieniowania jonizu-
jàcego. W zale˝noÊci od zastosowanego zasilacza, daw-
ka promieniowania 1 cGy powoduje zmniejszenie napi´-
cia detektora o 1 mV lub 3 mV. Stàd detektor MOSFET
mo˝e skumulowaç dawk´ promieniowania odpowiednio
200 Gy lub 70 Gy, po czym staje si´ bezu˝yteczny.
OÊ centralna (central axis) – oÊ rotacji systemu kolimato-
rów symetrycznych, która jest zbie˝na z prostà wycho-
dzàcà ze Êrodka êród∏a promieniowania do izocentrum.
OÊ obrotu kolimatorów – prosta zbie˝na z osià centralnà.
Wokó∏ tej prostej mo˝e nast´powaç ruch obrotowy koli-
matorów zainstalowanych w g∏owicy aparatu terapeutycz-
nego.
OÊ obrotu ramienia aparatu terapeutycznego (gantry)
– prosta, wokó∏ której rami´ aparatu terapeutycznego
mo˝e zataczaç kràg. OÊ obrotu ramienia ma kierunek
horyzontalny (por. izocentrum).
OÊ wiàzki promieniowania (beam axis) – pod tym poj´-
ciem rozumie si´ prostà wychodzàcà ze Êrodka êród∏a
promieniowania i przechodzàcà przez Êrodek symetrii fi-
gury (prostokàta) uformowanej przez kraw´dzie kolima-
torów. W przypadku kolimatorów symetrycznych, oÊ wiàz-
ki promieniowania jest zbie˝na z osià centralnà.
Pole napromieniania – wyznacza je przekrój wiàzki pro-
mieniowania prostopad∏y do osi wiàzki. Pole jest dwuwy-
miarowe, podczas gdy wiàzka jest trójwymiarowa. Pole
mo˝na zdefiniowaç w dowolnej odleg∏oÊci od êród∏a.
Oprócz ogólnego poj´cia „pola” u˝ywa si´ dwu poj´ç
szczególnych. Sà nimi:
a. Pole geometryczne – ma ono kszta∏t uformowany
przez kolimator. OkreÊla si´ je jako rzut na p∏asz-
czyzn´ prostopad∏à do osi wiàzki. WielkoÊç geome-
trycznego pola mo˝e byç okreÊlona w dowolnej odle-
g∏oÊci od êród∏a. W praktyce wielkoÊç pola okreÊla
si´ w odleg∏oÊci SSD lub w izocentrum. Zwykle
wskaênikiem pola geometrycznego bywa pole symu-
lowane za pomocà wiàzki Êwiat∏a przez uk∏ad optycz-
ny zainstalowany w g∏owicy aparatu terapeutycznego.
b. Pole fizyczne – poj´cie to stosuje si´ w dozymetrii.
Definiuje si´ je jako pole zawarte mi´dzy izodozà
50% na g∏´bokoÊci maksymalnej mocy dawki lub
w izocentrum. W tym przypadku pole fizyczne jest
nieco wi´ksze od pola geometrycznego.
Pole równowa˝ne – pole kwadratowe S, dla którego odpo-
wiednie wartoÊci wspó∏czynników (procentowa dawka na
g∏´bokoÊci, TPR) sà takie same, jak dla rzeczywistego po-
la prostokàtnego o bokach a i b. Podobnie mo˝na zdefi-
niowaç równowa˝ne pole ko∏a o promieniu R. Istnieje
nast´pujàcy zwiàzek: R = 0,561 . S.
Pó∏cieƒ wiàzki (penumbra) – obszar spadku mocy dawki
na brzegu wiàzki promieniowania. W radioterapii jako
pó∏cieƒ przyjmuje si´ obszar zawarty mi´dzy 80% a 20%
wartoÊci wzgl´dnej mocy dawki (patrz tak˝e profil wiàzki).
Czynniki wp∏ywajàce na wielkoÊç pó∏cienia w napromie-
nianym Êrodowisku to: wymiary êród∏a promieniowania,
rozproszenie promieniowania w fantomie i kolimatorach
wiàzki, przeciek (transmisja) promieniowania fotonowe-
go przez kolimator, wzajemne po∏o˝enie kolimatorów
od êród∏a promieniowania i powierzchni napromienia-
nego Êrodowiska oraz odleg∏oÊç od êród∏a promienio-
wania.
Pó∏przewodnikowy detektor – urzàdzenie, w którym pó∏-
przewodnik (najcz´Êciej krzem) o relatywnie ma∏ych wy-
miarach u˝ywany jest do pomiarów zaabsorbowanej ener-
gii promieniowania jonizujàcego. Pó∏przewodnik dzia∏a
na zasadzie fotodiody. W wyniku wspó∏oddzia∏ywania
z nim promieniowania jonizujàcego, powstajà noÊniki ∏a-
dunku elektrycznego (wolne elektrony z ∏adunkiem ujem-
nym i dziury z ∏adunkiem dodatnim) a ich liczba jest zale˝-
na od energii przekazanej przez promieniowanie jonizujà-
ce pó∏przewodnikowi. Elektrony przemieszczajà si´ do
obszaru n, a dziury do obszaru p. Takie przemieszczenie
∏adunków elektrycznych powoduje pojawienie si´ ró˝nicy
potencja∏ów, czyli napi´cia elektrycznego o wartoÊci pro-
porcjonalnej do liczby noÊników elektrycznych. WartoÊç
tego napi´cia rejestrowana jest przez odpowiedni uk∏ad
elektroniczny.
Prawo odwrotnych kwadratów (inverse-square law) – war-
toÊç fluencji fotonów (patrz fluencja czàstek) w powie-
trzu jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odleg∏o-
Êci od punktowego êród∏a promieniowania.
Procentowa dawka na g∏´bokoÊci PDG(d, S) (percentage
depth dose – PDD(d, S) – termin ten okreÊla, wyra˝onà
w procentach wartoÊç mocy dawki w osi wiàzki na g∏´bo-
koÊci d dla pola na powierzchni S w stosunku do mocy
dawki na g∏´bokoÊci, gdzie moc dawki osiàga maksymalnà
wartoÊç.
Profil wiàzki promieniowania prostokàtnego pola napro-
mieniania – to wzgl´dny rozk∏ad mocy dawki, zmierzony
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w fantomie wodnym, w poprzek wiàzki promieniowania,
w stosunku do wartoÊci mocy dawki w osi wiàzki.
Promieniowanie jonizujàce – ka˝de promieniowanie (kor-
puskularne lub elektromagnetyczne), które powoduje jo-
nizacj´, tzn. proces, w którym atom lub czàstka, wskutek
oderwania si´ elektronów z pow∏oki elektronowej, ujawnia
∏adunek elektryczny. Promieniowanie jonizujàce mo˝e
powodowaç jonizacj´ bezpoÊrednio albo poÊrednio. Bez-
poÊrednià jonizacj´ powodujà czàstki obdarzone ∏adun-
kiem elektrycznym, mi´dzy innymi czàstki α (promienio-
wanie α) czàstki β (promieniowanie β). PoÊrednià joniza-
cj´ powoduje promieniowanie fotonowe.
Promieniowanie pierwotne i rozproszone (primary and
scatter) – pierwotne to fotony, które wychodzàc ze êród∏a
trafiajà bez interakcji do Êrodowiska. Podczas pierwszej in-
terakcji z nim wytwarzajà elektrony wtórne, które dajà
przyczynek do dawki promieniowania pierwotnego. Pro-
mieniowanie rozproszone to fotony, które uprzednio przy-
najmniej jeden raz wspó∏oddzia∏ywa∏y ze Êrodowiskiem
i w ponownej interakcji z nim wytwarzajà elektrony wtór-
ne, które dajà przyczynek do dawki promieniowania roz-
proszonego.
Promieniowanie X (promieniowanie hamowania – Brems-
strahlung) – promieniowanie elektromagnetyczne powsta-
∏e w wyniku hamowania elektronów o wysokiej energii.
Promieniowanie X wytwarzane jest w lampach rentge-
nowskich (energia do kilkuset keV) lub w liniowych przy-
spieszaczach elektronów (energia do kilkudziesi´ciu
MeV). Charakteryzuje si´ ciàg∏ym widmem energetycz-
nym, jest przenikliwe, w trakcie przechodzenia przez Êro-
dowisko ulega poch∏anianiu. Poch∏anianie mo˝na wyraziç
wzorem eksponencjalnym. Jonizuje Êrodowisko poÊrednio
przez wytworzenie elektronów w wyniku efektu fotoelek-
trycznego, Comptona bàdê efektu tworzenia pary pozy-
tron – elektron.
Promieniowanie γ – promieniowanie elektromagnetyczne
o dyskretnym spektrum energii, emitowane przez wzbu-
dzone jàdra atomowe. Powstaje jako towarzyszàce pro-
mieniowanie w wyniku rozpadu promieniotwórczego
jàder atomowych. Ze Êrodowiskiem oddzia∏uje podobnie
jak promieniowanie X.
Przekrój czynny σ (cross section) – wielkoÊç s∏u˝àca do
okreÊlenia prawdopodobieƒstwa zajÊcia odpowiedniego
efektu podczas wspó∏oddzia∏ywania fotonów lub czàstek
na∏adowanych z materià. Nazwanie wielkoÊci σ „przekro-
jem czynnym” jest uzasadnione tym, ˝e ma wymiar po-
wierzchni – cm2 lub m2. Je˝eli wyobrazimy sobie elektron
w Êrodku fikcyjnej tarczy o powierzchni σ cm2, ustawionej
prostopadle do kierunku padajàcej fluencji fotonów, wów-
czas, przyjmujàc ˝e wszystkie fotony zderzajàce si´ z tarczà
ulegajà np. efektowi Comptona, iloraz liczby fotonów ule-
gajàcych efektowi Comptona i ca∏kowitej fluencji foto-
nów b´dzie w∏aÊnie równy σ. Stosowanà jednostkà prze-
kroju czynnego jest 1 barn = 10–10 cm2.
Punkt referencyjny komory jonizacyjnej – specyficzny
punkt zdefiniowany dla odpowiedniego typu komory joni-
zacyjnej. Dla komory p∏askiej (np. typu Markus) jest to
Êrodek wewn´trznej powierzchni okienka komory, nato-
miast dla komory cylindrycznej (np. typu Farmer) punkt
ten jest zlokalizowany na osi komory, w po∏owie d∏ugoÊci
naparstka komory. Podczas pomiaru wydajnoÊci aparatu
terapeutycznego, punkt referencyjny komory jonizacyj-
nej zostaje umieszczony w fantomie wodnym na g∏´boko-
Êci referencyjnej.
RAKR (Referece Air Kerma Ratio) – wielkoÊç wyra˝ajàca,
dla ustalonej chwili, moc kermy w powietrzu êród∏a pro-
mieniotwórczego danego izotopu w warunkach referencyj-
nych – tzn. w odleg∏oÊci jednego metra od êród∏a. WartoÊç
tej wielkoÊci na danà chwil´ podaje producent w certyfika-
cie êród∏a radioaktywnego. WielkoÊç RAKR wyra˝a po-
Êrednio aktywnoÊç danego êród∏a promieniotwórczego.
Równowaga elektronów (electron equilibrium) – dotyczy
elektronów wtórnych wytworzonych przez fotony w Êrodo-
wisku, z którym wspó∏oddzia∏ywujà. Powsta∏e elektrony,
majàce du˝à energi´ kinetycznà, mogà poruszaç si´ na
znaczne odleg∏oÊci. Mówimy, ˝e w obszarze Êrodowiska
Δm panuje równowaga elektronów, je˝eli suma energii
elektronów opuszczajàcych obszar Δm jest równa sumie
energii elektronów wchodzàcych do tego obszaru, a po-
wsta∏ych w jego otoczeniu. Brak równowagi elektronów
ma miejsce tam, gdzie wyst´puje du˝a zmiana w wytwa-
rzaniu elektronów – np. na brzegu wiàzki promieniowania
(patrz tak˝e obszar build-up).
SAD (source-axis distance) – odleg∏oÊç wzd∏u˝ osi wiàzki
od êród∏a promieniowania do osi obrotu ramienia apara-
tu terapeutycznego. Poj´cie to stosuje si´ w technice izo-
centrycznej i obrotowej.
SCD (source-chamber distance) – odleg∏oÊç wzd∏u˝ osi
wiàzki od êród∏a promieniowania do punktu referencyjne-
go komory jonizacyjnej.
SSD (source-surface distance lub source-skin distance)
– odleg∏oÊç wzd∏u˝ osi wiàzki od êród∏a promieniowania
do napromienianej powierzchni (skóry). Poj´cia tego u˝y-
wa si´ w technice wiàzek stacjonarnych.
Sta∏a rozpadu λ – sta∏a charakterystyczna dla danego izo-
topu, wyra˝ajàca szybkoÊç jego rozpadu. Im wartoÊç sta∏ej
rozpadu danego izotopu jest wi´ksza, tym szybciej izo-
top si´ rozpada.
Strumieƒ czàstek – iloraz dN przez dt, gdzie dN jest przy-
rostem liczby czàstek w przedziale czasu dt. Jednostkà
jest s-1.
Technika izocentryczna (izocentric technique) – technika
radioterapii, w której wybrany punkt obszaru guza umiesz-
cza si´ w izocentrum. Odleg∏oÊç od êród∏a promienio-
wania do wybranego punktu obszaru guza jest sta∏a i rów-
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na si´ promieniowi obrotu êród∏a wokó∏ izocentrum
(SAD).
Technika obrotowa (arc therapy albo pendulum therapy)
– technika izocentryczna, w której, podczas seansu na-
promieniania chorego, rami´ aparatu terapeutycznego
zatacza ∏uk lub obrót.
Technika SSD – technika radioterapii, w której odleg∏oÊç
od êród∏a promieniowania do napromienianej powierzch-
ni (skóry) jest a priori ustalona.
Technika stacjonarnych wiàzek – obszar guza (target
volume) poddaje si´ napromienianiu w ró˝nym czasie jed-
nà lub kilkoma wiàzkami, skierowanymi pod okreÊlonym
kàtem w stosunku do pacjenta. W praktyce stosuje si´
dwie odmiany techniki stacjonarnych wiàzek: technik´
SSD oraz technik´ izocentrycznà.
Termoluminescencyjny detektor (TLD) – materia∏ w po-
staci proszku lub pastylki wykazujàcy w∏aÊciwoÊç termolu-
minescencji, polegajàcej na emisji Êwiat∏a podczas pod-
grzewania materia∏u wczeÊniej poddanego ekspozycji na
promieniowanie jonizujàce. Procesy sk∏adajàce si´ na zja-
wisko termoluminescencji zachodzà w kryszta∏ach die-
lektryków. Najbardziej rozpowszechnionym materia∏em
zastosowanym do detekcji promieniowania jest fluorek
litu z domieszkà magnezu i tytanu (LiF:Mg,Ti). Zjawi-
sko termoluminescencji sk∏ada si´ z dwóch etapów.
W pierwszym etapie nast´puje poch∏anianie promienio-
wania jonizujàcego. Dzi´ki energii dostarczonej przez
promieniowanie jonizujàce, elektrony z pasma walencyj-
nego sà przenoszone do pasma przewodnictwa, z którego
zostajà wy∏apane przez jednà z pu∏apek elektronowych
z charakterystycznà dla danej pu∏apki energià. Liczba za-
pe∏nionych w tym etapie pu∏apek elektronowych jest pro-
porcjonalna do poch∏oni´tej przez kryszta∏ dawki pro-
mieniowania. Dostarczenie energii termicznej napromie-
nionemu kryszta∏owi, powoduje uwolnienie si´ elektronów
z pu∏apek i przeniesienie ich do pasma przewodnictwa.
Gdy znajdà si´ w pobli˝u centrum luminescencji, rekom-
binujà z nim oddajàc nadmiar energii w postaci kwantów
Êwiat∏a luminescencji. IloÊç emitowanego Êwiat∏a jest mia-
rà poch∏oni´tej energii. Analiz´ emitowanego przez de-
tektor Êwiat∏a przeprowadza si´ z pomocà odpowiedniego
czytnika TLD.
Tissue-Air Ratio – TAR(d, S) (nie u˝ywa si´ polskiego od-
powiednika) – definiuje si´ jako iloraz wartoÊci mocy
dawek zmierzonych w osi wiàzki w fantomie na danej g∏´-
bokoÊci d i w powietrzu w warunkach równowagi elek-
tronów. W obu pomiarach mocy dawki odleg∏oÊç od êró-
d∏a i przekrój wiàzki (S) w tej odleg∏oÊci sà identyczne.
Tissue-Maximum Ratio – TMR(d, S) (nie u˝ywa si´ polskie-
go odpowiednika) – wielkoÊç okreÊlona jako iloraz warto-
Êci mocy dawek zmierzonych w fantomie w osi wiàzki na
danej g∏´bokoÊci d i na g∏´bokoÊci maksymalnej dawki.
W obu pomiarach mocy dawki, odleg∏oÊç od êród∏a oraz
przekrój wiàzki S w tej odleg∏oÊci sà identyczne. W prak-
tyce dany punkt pomiarowy znajduje si´ w izocentrum).
TMR zale˝y od pola S i g∏´bokoÊci d.
Tissue-Phantom Ratio – TPR(d, S) (nie u˝ywa si´ polskie-
go odpowiednika) – wielkoÊç definiowana jako iloraz war-
toÊci mocy dawek zmierzonych w fantomie w osi wiàzki na
danej g∏´bokoÊci d i na g∏´bokoÊci referencyjnej (5 cm
lub 10 cm). W obu pomiarach mocy dawki odleg∏oÊç od
êród∏a oraz przekrój wiàzki S w tej odleg∏oÊci sà iden-
tyczne. W praktyce dany punkt pomiarowy znajduje si´
w izocentrum. TPR zale˝y od pola S i g∏´bokoÊci d.
Utwardzanie wiàzki promieniowania X (beam hardening)
– zjawisko polegajàce na poch∏anianiu, podczas przecho-
dzenia przez warstw´ materia∏u wiàzki promieniowa-
nia X o okreÊlonym widmie energetycznym, w wi´kszym
stopniu fotonów o mniejszej energii. W efekcie Êrednia
energia fotonów w wiàzce wzrasta.
Waga wiàzki promieniowania (beam weight) – stosuje si´,
gdy do napromieniania chorego u˝yjemy wi´cej ni˝ jednej
wiàzki promieniowania. W celu osiàgni´cia po˝àdanego
rozk∏adu dawki w zaplanowanym obszarze mo˝e zajÊç
potrzeba podania dawki wejÊciowej (dawki na pole) ró˝nej
dla jednej lub ka˝dej z zastosowanych wiàzek. Mówimy
wtedy o ró˝nych wagach poszczególnych wiàzek promie-
niowania.
Warstwa pó∏ch∏onna – WP (half-value layer – HVL) – u˝y-
wana do okreÊlenia jakoÊci wiàzki promieniowania X wy-
twarzanego w lampach rentgenowskich. Jest to gruboÊç
warstwy (miedzi lub aluminium), która os∏abia strumieƒ
fotonów do po∏owy wartoÊci poczàtkowej.
Wiàzka promieniowania jonizujàcego – strumieƒ foto-
nów lub elektronów wytwarzanych w aparacie terapeu-
tycznym i ukszta∏towany przez kolimatory aparatu.
Wspó∏czynnik ca∏kowitego rozproszenia (total scatter cor-
rection factor – TSCF) – we wzorach oznaczany symbolem
Scp – jest definiowany jako iloraz mocy dawki promie-
niowania fotonowego mierzonej na g∏´bokoÊci referencyj-
nej, dla pola (S) okreÊlonego na tej g∏´bokoÊci, i mocy
dawki dla pola S = 10 cm x 10 cm okreÊlonego tak˝e na
tej g∏´bokoÊci. Zwykle, punkt referencyjny pomiarowej
komory jonizacyjnej jest zlokalizowany w izocentrum.
Wspó∏czynnik kalibracyjny komory jonizacyjnej – ozna-
czany przez ND, air lub ND, w wspó∏czynnik pozwalajàcy
okreÊliç dawk´ (Gy) we wn´ce komory jonizacyjnej na
podstawie odczytu wskazaƒ dawkomierza (zestaw: komo-
ra jonizacyjna i elektrometr) – podawanego zwykle w jed-
nostkach ∏adunku elektrycznego (np. nanokulombach).
Wspó∏czynniki ND, air i ND, w odnoszà si´ odpowiednio
do kalibracji komory jonizacyjnej w powietrzu i w wo-
dzie; okreÊlajà dawk´ odpowiednio w powietrzu i w wo-
dzie.
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Wspó∏czynnik klina – okreÊla si´ jako iloraz mocy dawki
w osi wiàzki na g∏´bokoÊci referencyjnej z filtrem klino-
wym do mocy dawki w tym samym punkcie bez filtra kli-
nowego.
Wspó∏czynnik rozproszenia w fantomie (Phantom Scatter
Correction Factor – PSCF) – w matematycznych wzorach
oznaczany symbolem Sp – jest zdefiniowany jako iloraz
ca∏kowitego wspó∏czynnika rozproszenia dla pola S
i wspó∏czynnika rozproszenia w kolimatorach dla pola S.
WielkoÊç t´ mo˝na ujàç wzorem: PSCF(S) = TSCF(S)/
CSCF(S) lub Sp(S) = Scp(S)/ Sc(S). Przedstawione wiel-
koÊci stosuje si´ w algorytmach komputerowych syste-
mów planowania radioterapii.
Wspó∏czynnik rozproszenia w kolimatorach (ang: Colli-
mator Scatter Correction Factor – CSCF) – we wzorach
oznaczany symbolem Sc – okreÊla zale˝noÊç promienio-
wania rozproszonego powsta∏ego w kolimatorach od
rozwartoÊci szcz´k kolimatorów wyznaczajàcych wiel-
koÊç pola. Wspó∏czynnik ten definiuje si´ jako iloraz
g´stoÊci strumienia energii fotonów dla pola S i pola
S = 10 cm x 10 cm okreÊlonych w odleg∏oÊci SAD. Pomiar
tej wielkoÊci wykonuje si´ w „mini-fantomie” na g∏´bo-
koÊci referencyjnej, lub w powietrzu z odpowiednià na-
k∏adkà build-up, na∏o˝onà na naparstku komory jonizacyj-
nej.
Wspó∏czynnik rozproszenia wstecznego (Backscatter
Factor) – to wielkoÊç okreÊlana jako iloraz mocy dawki
zmierzonej na powierzchni fantomu dla pola S i mocy
dawki zmierzonej w tym samym miejscu dla pola S w po-
wietrzu (po usuni´ciu fantomu). Odnosi si´, w zasadzie,
do promieniowania X wytwarzanego w lampie rentge-
nowskiej. Wspó∏czynnik ten okreÊla wzrost mocy dawki na
powierzchni fantomu (bàdê skórze pacjenta) w osi wiàzki
promieniowania wskutek promieniowania wstecznie roz-
proszonego. Definicj´ t´ mo˝na zastosowaç tak˝e dla pro-
mieniowania γ 60Co. W tym przypadku pomiar dawki na-
le˝y przeprowadziç w fantomie na g∏´bokoÊci 0,5 cm (g∏´-
bokoÊç maksymalnej mocy dawki).
Wspó∏czynnik wielkoÊci pola – iloraz mocy dawki zmie-
rzonej w fantomie na g∏´bokoÊci referencyjnej dla pola
S i pola S = 10 cm x 10 cm, okreÊlanych na powierzchni
fantomu.
WydajnoÊç aparatu terapeutycznego – zmierzona w fanto-
mie wartoÊç mocy dawki promieniowania wytworzonego
przez dany aparat terapeutyczny w ÊciÊle okreÊlonych wa-
runkach referencyjnych (patrz g∏´bokoÊç referencyjna).
WydajnoÊç podaje si´ jako dawk´ przypadajàcà na jed-
nostk´ monitorowà (cGy/JM) bàdê jako dawk´ na jed-
nostk´ czasu – zwykle w Gy/min.
Zasi´g praktyczny (maksymalny) Rp – termin ten odnosi
si´ do elektronów i oznacza zasi´g, okreÊlany na wykresie
procentowych dawek na g∏´bokoÊci jako g∏´bokoÊç punk-
tu przeci´cia si´ stycznej do krzywej spadku mocy dawki
i prostej, która obrazuje poziom mocy dawki wywo∏any
promieniowaniem hamowania.
Zasi´g R50 – g∏´bokoÊç w fantomie, na której procentowa
dawka wiàzki elektronów spada do wartoÊci 50% dawki
maksymalnej. Poj´cie to stanowi podstaw´ do wyznacze-
nia g∏´bokoÊci referencyjnej, na której mierzy si´ dawk´
elektronów, jak równie˝ do okreÊlenia energii wiàzki elek-
tronów na powierzchni fantomu.
èród∏o punktowe – jest poj´ciem relatywnym – w stosun-
ku do wzajemnej odleg∏oÊci êród∏a i elementu obszaru,
w którym okreÊlamy dawk´. Z praktycznego punktu wi-
dzenia êród∏o mo˝emy traktowaç jako punktowe, je˝eli
znajduje si´ w odleg∏oÊci 10 razy wi´kszej od najwi´ksze-
go jego wymiaru liniowego.
èród∏o wirtualne – nazwa punktowego pozornego êró-
d∏a wiàzki elektronów po∏o˝onego tak, ˝e moc dawki
okreÊlana wzd∏u˝ osi wiàzki od tego punktu w kierunku
obiektu napromienianego podlega prawu odwrotnych
kwadratów.
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